
Medibox®

Handlungsempfehlung

Lösen Sie Luer- und Luer-Lock-Verbindungen zwischen Spritze und Kanüle. Entsorgen Sie größere, scharfe und spitze 
medizinische Instrumente.

Lösen Sie die Verbindung eines Pens und 
einer Penkanüle.
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Anwendung

Für die Entsorgung von

1.   Kanülen mit Luer– oder Luer-Lock-Ansatz

2.  Penkanülen

3.  verschiedenen größeren, scharfen und 
spitzen medizinischen Instrumenten

Schieben Sie die Deckelklappe mit einer 
Hand nach oben, bis sie in stehender 
 Position einrastet.

Lösen Sie die Deckelklappe durch leichten 
Druck auf die Lasche, sodass die Deckel-
klappe leicht nach oben springt.
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Deckelverschluss

Permanenter Endverschluss: 
Verschließen Sie die Medibox® nach Erreichen des maximalen Füllstandes (siehe Deckel-
prägung) durch gleich zeitigen Druck suf die gekennzeichneten Druckstellen.

Temporärer Verschluss: 
Lösen Sie den Deckel aus der Halteposition 
und drücken Sie die Deckel klappe leicht 
auf dem Ge häuse an.

Die Entsorgung der endverschlossenen 
Medibox® erfolgt gemäß den lokalen, 
 gesetzlichen Bestimmungen.

Deckelmontage
Platzieren Sie den Deckel auf den Abfall-
behälter und drücken Sie die jeweils 
gegenüberliegenden Ecken des Deckels 
nach unten, bis ein „Klicken“ das Einrasten 
 bestätigt.

Kontrollieren Sie, ob der Deckel an allen 
Seiten richtig eingerastet ist!
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Um den Anwenderfilm zur Medibox® direkt auf Ihrem 
Handy anzusehen sowie Informationen zum Produkt zu 
erhalten, einfach den QR-Code mit der Kamera Ihres 
Smartphones und einer geeigneten Reader-Applikation 
einscannen und zur Website gelangen. 


